[bookmark: _Hlk507947350]附件三 检验全过程质量指标计算公式
一、国家卫生计生委发布15项临床检验专业医疗质量控制指标（2015版）：
1.  
2.  
3.  
4.  
该指标公式修订为：
 
5.  
6. 检验前周转时间
中位数=X(n+1)/2，n为奇数
中位数=(Xn/2+Xn/2+1)/2，n为偶数
周转时间第90百分位数：将n个检验标本的周转时间分为100等分，与90%秩次相对应的数即为周转时间第90百分位数，以0.9×(n+1)计算，若计算值为非整数，可四舍五入后取整。
注：n为检验标本数，X为检验前周转时间
7. 
8. 
说明：实验室内同一检验项目在多个检测系统进行检测时，均应开展室内质量控制。统计该指标时应将所有仪器和所有质控物浓度水平都纳入，即对每一检验项目，统计各检测系统不同质控物浓度水平的CV，如有一个CV超过规定要求，就判断该项目CV不合格。
9. 
    该指标公式修订为：=×100%
10. 
该指标公式修订为：
 ×100%
11. 
   该指标公式修订为:
 
12. 实验室内周转时间
中位数=X(n+1)/2，n为奇数
中位数=(Xn/2+Xn/2+1)/2，n为偶数
周转时间第90百分位数：将n个检验标本的周转时间分为100等分，与90%秩次相对应的数即为周转时间第90百分位数，以0.9×(n+1)计算，若计算值为非整数，可四舍五入后取整。
注：n为检验标本数，X为实验室内周转时间
13. 
14. 
该指标公式修订为:
危急值通报率=×100%
15. 
该指标公式修订为:
危急值通报及时率=

二、2017年新增指标：
16. 
17. 
18. 分析设备故障数：每年分析设备故障导致检验报告延迟的次数

三、2018年新增指标：
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45.不良事件发生次数： 实验室内发生的危害实验室人员健康和安全的不良事件次数（直接从报表上读取）
46.实验室人员培训次数： 每年组织实验室人员培训次数（直接从报表上读取）
47.实验室信息系统（LIS）故障数：每年实验室信息系统（LIS）发生故障的次数（直接从报表上读取）

四、2019年新增指标：
《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》中的第13项指标计算公式
国家级室间质评项目参加率=×100%
国家级室间质评项目不合格率
= ×100%

五、2020年新增指标：
《关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知》中的第12项指标计算公式
省级室间质评项目参加率=×100%
省级室间质评项目不合格率
= ×100%

六、2023年新增指标：
总周转时间
中位数=X(n+1)/2，n为奇数
中位数=(Xn/2+Xn/2+1)/2，n为偶数
周转时间第90百分位数：将n个检验标本的周转时间分为100等分，与90%秩次相对应的数即为周转时间第90百分位数，以0.9×(n+1)计算，若计算值为非整数，可四舍五入后取整。
注：n为检验标本数，X为总周转时间

七、2025年新增指标
 

八、2026年新增指标
危急值报告时间
危急值报告时间(中位数)= X(n+1)/2，n为奇数
危急值报告时间(中位数)=(Xn/2+Xn/2+1)/2，n为偶数
说明:1.n为实际报告的危急值项目数;X为出现危急值到临床科室获取危急值的时间。

住院患者危急值当日及时处置率
= ×100%

